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1. BBSCHREIBUMS 



1,1. ANWENDUKG 



Das DC • AC ' R ' I-Digitalvoltmc ter 5-1002.5^00 1st vorgcachen zur schnellen und ccn&uen Mesaung 
von 



« GXeichspannunsen 

• Gleichatri^men 

• Hechselspannungert 

• Wechselstrofnen 

• Wiierstvinden 



(100 yV ... 1000 V) 
(100 nA . . . 10 A) 

(100 yV . . . 50J} V) 

(100 nA . . . 10 A) , 

(1O0 mOhjn ... 2 MOhm) 



Das Erseuffnis gehort der Genauigkeit ski as oe 0,1 an und beoitzt einen erdfreien Slngan^^. 
Dureh lou hohen Eingangswiders tand , die kurza !Ie0zelt, die gerlngo Laietungs auf nahjne . die 
kleinen Abmeeaungen und das geringe Gevieht, let das 3 1/2etellige DC * AC ' R * I-Digl talvol t- 
moter 0-1002.500 fiir Labor-, Betrieba- und Gerviooneosungen goeignet. Das ,ieBcr.-?ebnis nilt 
Angabe von Folarlt&t und Dezimalpunkt l&Ot oicK an 12, 7 mm Anseigeo I emcnt en nut ableoen. 
Die cingooauto Wiederholautoraatik gestattet sich oelfcsttiittg wiederholende .lessungen. 

Daa DC * AC* R* I-Dlgitalvoltmet'cr 0-1002.5-00 beaitzt zusitzlich sur Wiederholautomatik sine 
Dlnzelaualoaung, wodurch die Anzelge des lielBergebni sses zu jedem beliebigen ^eitpunkt er~ 
rndglicht wird. Alle Me.OelngSnge slnd gegen Uberlastung geschutat. Das DC • AC * R * I- Dl£l tal- 
voltmeter 0-1002.500 enthiiXt einen Inf orroutionsausgang nach 31 1.2, ao daO eine Vsrkettunc 
mlt Brzeugnlssen nacn IMS-1 niOglich 1st. 

Durch gemelnaarae Anwendung der HochspannungsmeOspltze iitlS 30 e vom Vb*S UeOtechnik Mellen- 
bach und des Digital voltmeters 3-1002.500 1st die Mescung von Hochspannungen (Oleichspan- 
nung) bis 30 kV bei Detriebsart Spannungsmessoun^C j) . in den Berelcben 20 V (3) und 200 V 
(2) ndgiicft. FUr beide hraeugnlaae isXni die Angaben bezigllch Abgl eichijenaulg/cet t bzw. 
r:eC;;er.aui entuprecnenJ jedieiiun.-.Jirjieltut, - l/.j. . .rj 1 1 1 .i.,,.'* vurLin 11 



1.2. TKCH:JISCHg KKNjN W bHT E 



1.2.1. Spesifisohe Konnvferto 
1 .-2.1 .1 . Srlciuterun;;en und Abkursungen 

Die ?ehlemr ''^ben bei den veracbie.lenea .:etriebc?^rten gclten fur uestirnmte Teilbereiche 

, 

der .lenn.ipoei tsbed In^un/’en (JAB). Die NAh sind aufj-eteilt in die Referenzarbeitabedlrir'tmgen 
(HAH) siene Dlagramn 5ol,te 6, Tell a and in die Ubpi^en Arbel ts uedingungen (,AB), Toil 
b + c + d, Pei "lAP (plehe Techn. Kennvfprte 1.2. 3.1.) relton nnch Dia;3rawn fol.-^ende Fehlftr: 

- Orundfehler bei .\Mi 

23 *C + 5 K und 10 % rel. Luftfeuchte Uber 

90 Tage 

Im erweitepten Teioperaturbereich 
bei erhdhter relativer Luftfeuchte 



Zusatzfehler T 
Zusatzfehler F 





Zuordnung d*ep Pdhler su den TeiXbereichen der Nennarbeitsb<edingungen 



1 .2.1 .2. Oleiohspannung 



- MeSberelch 

- Pehlergrenzen 
f«!ef3bereich 


-t- 100 >iV. . 1000 V 

unterteilt in 5 MeiJbi 
slehe Tabelle 1 

Empf indlichkeit 

1 digit pro 


?reiche (Tabelle 1 ) 
Grundfehler 

% V. H. digit 


(1) 0,2 V 


ICO mV 


4 (0,1 f. 4- 2) 


(2) 2 V 


1 mV 


(3) 20 V 


10 mV 


4 (0,2 S 4* 2) 


(4) 200 V 


100 mV 


(5) 1000 V 


1 V 


Tabaile 1 I!eflbereic 

Zuaatafehlcr T 
Zuaatsfehler ? 

- iingann^paratnet er 
• .'laxlmal zulassije 5 

nnxlmal suXdssi/re 
uparmunc 


he und Fehlengrenzen DC 
+ 0,4 
+ (4 d 

pannun^ 3iel\e 

X 45 :Is. .. 

I 60 ilz I 


digit/K 

igit 0,4 di.3 

Tabelle 2 

60 Hz. . . 

50 kHz 


it/K) 

Sun* 

^Sp 


ime 


-0 •• 


•250 V 


250 V 


100 V 


140 V 


100 V 


HI 0,2. ..2 V - :i£ 


HI 20. . .1000 V - :je 


1 000 V 


500 V 


500 V 


700 V 




HI 20. . .1000 V - LO 


;U 0,2 . . .2 V - LO 

fUr nax. 1 min 


250 Y 


250 V 


250 V 


350 V 


250 V 


dauernd 

# 


100 V 


100 V 


100 V 




100 V 



Tiibelle 2 iiax. suL. GpannuniS an den Kin3an(*cn bel DC-U- und AC-U-.iesaung 
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bei 



RAH 



Bingang HI 0,2. ..2 V 
gingans HI 20... 1000 V 



HAB 



(Jab 



> 1 00 HOhm > 00 WOhm 

10 .lOhn 
200 .cOh*n 



• Gl«ichtaktunterdrUckung 
DC 

50/60 Us 

Im Me(3ber/'icb 1 uaO 2 



> 120 dB > 100 dB 
^ 100 dB > BO dB 



maxltnal uusUtsllohcr aotfchler 
bel 250 V Olelchtaktapannung 

im ;,e(2ber«lch 3... 5 1 ^ 

• Serlentaxtuntordriiokung 

50/60 Hz ^ 30 dU 

1 .2,1 .3. Gleichstrom 



• -lelberelch 

>rlt lOA-Shunt im 
-.©'-u^reich 1 3C-H 

- i'ehlergrenzcn 



+ 100 nA...-*- 2000 nA untertellt In 5 ..o3ber«ich© 
CTa’ijelle 3) 

♦ 10 mA . . .+ 1C A 
siehs Tabell© 3 



»te&bercich 


Bmpfindllchkelt 

1 dijit pro 


Crundfehler 

V. ... ♦ digit 


(1) 


0.2 


nA 


100 nA ' 




(2) 


2 


nA 


1 fiA 




(3) 


20 


inA 


10 pA 


. (0,t * . 3) 


(^) 


i>00 


mA 


100 jiA 




(&) 


2000 


mA 


1 nA 




(6} 


10 


ft 


10 nA 


* (1 % * 2) 



Tabeile 3 :.©3beroieh© tnd ?ehlergrensen BC-I 



Zu8*tzfehl©r T ♦ 0,0 Jiglt/K 

Zuaatafehler / + ii5lt + 0,6 digit/K) 



- CirGangaparumeter 

* Ilaxlmal saldasige Sapnnung aiane Taballe M 



maxifo.^1’ zuliisatge oponnung 


DC 


: 45 Kz . . . 
60 Hz 


60 Hz. . . 
50 kHz 


Sumr 

"sf ; 


ne 


• “eff 


LO - 


250 V 


250 V 


100 V 

1 


140 V 


100 V 


’'^mA/kOhm - HE 


‘‘^■n/./kOha ~ 


250 V 


250 V 


250 V 


- -- 1 

350 V 


250 V 



Vaoaiie u max. zuldsaiga Spannung an den EingHngen bel DC-I- und AC-I-Meaeung 
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Uborlaataohuts 



Dar Stromelnganff ^^nA/kOhm " “ird bal (Jb^rlaatun^ durch die ausweehae' haren SehtBelaelneEtae 
3?7, 328 gaachtitzt. Cer 10 A-Shunt iat nieht i^c^an Uberlaet j^eachUtst. Kaxinal zulMaaiser 
Strom 10,5 A. 



• Spannuneaabfall 



lQ3 XeOberelch 1 . » .3 



am v!edbereiahaenie 



1 .2«1 1^. Wachselapannun^ 



100 ^V...50O V (SIaub) untartellt In 5 Kol^berclohe 
(TAhelle 5) 

45 Hz, ..50 kHa 
alehe Tabelle 5 



Frequenzbereich 

Fehlergranzen 



Or jndfehler 



Emprindllchkelt 
1 digit pro 



Tftbftlle 5 .^eOberelche und Fehlerjrenzen AC^U 



in i^cRbereich 1 , . .2 



+ 0,4 digit/K 

♦ 0,0 dlglt/K 

♦ digit 4 0,4 diglt/K) 

♦ (4 digit + 0,0 dlglt/K) 



im XaQbereleh 1 ... 2 



Zuaatsfehlar 



Elngangsparameter 
;IaximaX zuliLealge Spannung 
Singanga wider stand 
d ingang HI 0,2... 2 V 

HI 20.. ,1000 V 



oiehe Tabellr 2 



1 0 XOhrt 4 1 vlOhm // ^ 60 pF 

1 XOhn 4 20 kOhm // ^20 pf 

Ilttelwertglelchrlohtung (Vollweg) nit Sffektivwert 
anzeige fUr Sinua 



Gleiohrtehtung 



1 .2 . 1 . 5 , Vechaelalrom 



100 nA. . .2000 bA (Sinus) unterteilt in 5 XeObereiche 
(Tabelle 6) 

45 Hz. . .20 kHz 
10 mA . . .10 A CSlnus) 

45 Hz . . . 5 kHz 



Ke 0b ereich 



Frequenzberelch 

nit 10 A-*Shunt im HeObereioh 1 

AC-U 







Tab«»lle 6 



,1c duerciuh 


Empf indllchXeit 
1 dl^lt pro 


Srundfehler 

% V. H. + di«it 


(1) 


0.; 


? mA 


100 


nA 




{2} 


2 


mA 


1 


WA 




(3) 


20 


aX 


10 


uA 


♦ <0,8 % * 


(4) 


200 


mX 


100 


WA 




ir,) 


2000 


mA 


1 


n.A 




C6) 


10 


A 


10 


mA ! 


t (1,5 X -*--5) 



Tabclle 6 MoQberaic.ie und Fahler^rencen AC-I 



ZuButsfehler T 
^uaatsfehler / 



j 0,6 disit/2 

♦ di.Ttt ♦ 0,6 ii/rit/iC) 



' ilnGan«^5para-Tc ter 

• Maximal sulAaalc® Spannun^ 

• L>berlaot3chut2 und 

• .'ipannun<;?aof*ill 
“ ^Jleichrichtunc 



siene Tabelle 4 

siehe cleicbe Punkte ur.'er 1.P.4.3. 

.Iittcl..crt -ieichr: •• tuf..: (Vell*.;ef?) tnit Efi*«ittlvwertan 
f'lr Sinus 



1. . 1 . ‘j . .Uderst'ind 



- .ioiborelch 100 :nOKni. . . dOOO xCh^ untartpllt in 5 ielbereiche 

(.'abclle 7) 

“ 4' wlilertirenzen, ^li?J3atrom aiehe Tube 11c 7 



.icbbercicn 




inipfindlic))kei t 


lleSstrom 


Grundfchlnr 








1 cii 'it pro 


durch 


U V, -h di^?it 


(1) 


0,2 


•fOn-1 


1C0 mOhn 


1 :.:A 




(2) 


2 


xOhm 1 


' 1 OilB 


1 tcA 




(3) 


20 


xOhn 


10 Ohrn 


100 >iA 


; (0,5 i * j) 


(*) 


.700 


kOhm ; 


ICO Ohrr 


10 pA 




(b) 


4i00C 


rcUhni 


1 kOhm 


1 ^A 





Trtbellc 7 leSbcreiche und ?en2 er,trenRen 

Zuuatiif ehlcr T * 0,4 dlgtC/X 

Zusatzfohler Y im .laUbcraloh 1 . . .4 1 0,4 di^lt/K) 

5 I tQ digit + 0.4 digit/K) 

“ {iinirangaparamcter 

laximal zuldaai^e Spannung siehe Taoelle 8 






















naxiaal lalieaige 

opannunj 


1 OC 


A3 tis... 
60 .Hz 


60 Hs. . . 
30 kHs 


"sp 


)uDtae 

“.ff 


10 • 
'^^nA/<0hm " 


230 V 


230 V 


100 Y 


no V 


100 V 


*‘^r,A/<0h=i " 

:*-r aas- 1 aln 


230 V 


230 V 


250 V 


350 i 


230 V 


dauerni 


100 V 


100 V 


100 V 


i 


100 V 



9 tn&x. 2ul^sslj?« Spar.nun«; an den ?.lng.*Lngen bel K-Zesaung 

• >Isxinal> vo::i iJer*4t &n den Bachsen 
;ej«n 10 erseujtc 

mH/jC-nai 

J lei oha pannun^ V 

1.2. 1.7. Xeifolge and !4eiiAblauf 

- !ei3bereiehsua3chaXtun;7 
^ rolari .ktsunsehaltunt; 

- Zlnlaufgeit bel 23 *C 
ir.ax. oO A rel. -afifwuchto 

- Aualbaun.* de* Mejvor/t&nr^ea 

• 3Jtcn4ti.3h wleiernoienie Aualijaunj 

• Zinselfiual «aun<* von Hand 

• exte*se Aj^lwjunc i.<rcb wteuer3l<;nal 

1 .J^.1 . V. Anxel JO 

- Ajaf-hrunj 

• Stellenzabl 

- caxlnale Ar.se ij« 

1 .2,1 ,9. Funi^entat'drun#? 

- Stdrspannun.? 

- I?brfcld5tir*ce 

1.2.2. Aflr.nvjcr ^c exterr.vr Cohnlttj tellon 

- Srliutyfur.jen 

All* externen wchnlttatel len slnd Sinfttnge Oder Auegttnge nit TTl-Pegel. 5a let naeh 
Tabelle > aLli^epein f e«t>;ele«;t ; 





L-?e.;tI 


1 H-Fosol 


rii-Ein^?an^ 


0...0.3V 




'* Ausg&nj 


0...0.4 V 





Voelle V T7i.-Po.'oI 

Jtrdme call poaitlven Vorzeiehen fUefien in die Schaltung hineln. 
StrdcQtt alt noj»tivoa VoracleKen flltden aua der Sehaltung heraua. 



Grenxwert n naeh TGL 2063b/04 

Gren-:wert K3 bol 3 T^ntrernunj nach ?0L 20955/OA 



7-Oe^aent-L5D-Llcht30hoeht (12,7 na Hdhe) 

3 1/2 alt Desica&lpunxt 

1999 ait Djnkeltaatun^ dar 10*. . . .10^. 9tellen 
bel Uberleut 



von .Hand 
autooatisch 

< 1 0 nln 

ea. b 'eefiunjf n/Sexunde 
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- Inforoiatlonssignaid 

(Information, Kodierun^ aiehe Betrlebsanleitung Tabelle 10) 

Information 1? rtt-Auas^S« 

max. Ausgangflbelaatuns IqL < ^OL “ V 

• Iqh % * 2,^*...5,5 V 



Information 2: TTL- Auagiinge 

max. AuBsangaoolastunc <11*2 pt.A bei ■ 0,.-0,A V 

- <0,28 tnA bei * 2, if... 5, 5 V 

Steuertlgnale 

(Bedeutung, Wtrkung aiehe Betrlebaanleltung) 

BNC: TTl-Ausgang 

'max. Ausgangsbelastung Iqt bel Uqj^ - 0...0,i* V 



START 2XT: TTL-Slngang 

Belaatung ainer 
szeuernden Stufe 



minimal© H-Dauer des 
START- Ifcpulaea 

minimale L-Oauer dea 
START-Impulse© 

Unterdrtckung von 
Impulsen mlt 

1,2.3. Uaxebungabedingungen 
1.2. 3.1. Nennarbeitabedlngungen 

- Blnaatzxlasse 

- Ufligebungatenperatur 

- Relative Luftfeuchte 

• Jahresmittel 

• Hereioh 

• an 60 Tagen innerhalb eJnes Jahres 

an weiteren 30 Tagcn In natUrlicher Weis© 
liber das Jahr verteilt bei max. 30* *C 

Ungebungstenperatur 
> Luftdruck 

- indlrekte Globalatrahlung 

• :ieohanische Peatlgkelt enieprecbend 
Blnaatsgruppe S1 

- SinsatE 



- <10,4 mA bel • 2,A...5,5 V 



- < 2,1 mA bei Ujj^ » 0,4 V 

- IjH < 0,25 mA bei • 2,4 V 
Ijjj ^4,5 mA bei • 5.5 V 

‘L..ln 

t„ < I 

H < 

+ 5/+ 45/* 30/80/1101 naoh TOL ^200/03 
+ 5 'C. ..+ 45 *C 

< 55 % 

10 i . . .80 s 

ab 30 *C linear abfallend von 80 % auf 35 5 
<75 S 

<80 S 

60. ..106,6 IcFa <600. ..1066 mbar) 
augelaasen 

geprUft rijt StoflfoXge Bb-6-15-6000 
Innerhaib geschlosaener RAume 




1.2. 3 *2. Lagsar- wnd Tranaportbedingungen in Werkavarpackung 



- Uffigebungatamperatur 
Relatlva Luftfeuohte 

- Lagar*- und Tranaporidauer 



- Peatigkait gegen (nechaniach* 
Tran aportbeansprue hung ^ 

1.2.4. Bctrlebabedingunaan 

• Katavaraorgungaepannung 

- Natafraquens 

- Klirrfaktor 

' leiatungaaufnahnie bei 
Natsnannapannung 

1 . 2 . 5 . Abaessungan und ^aaae 

- Abaaaaungan in nm (CrrbI3tnafie) 



- Haaaa 



- 25 •C.. .+ 70 *C 
g 95 i (hia max. 30 *C) 

^ 6 Sonata 

Auf 3rund der natUrllah bedlngten Alterung der Bau- 
alanente kann eine Nacbalchung des Qerdtes erfor- 
derlioh warden. 

geprUft mlt Stoflfolga Bb-6-1 5-4000 



220 V ; 22 7 

50 Hz t ^ be, 60 He t 1,2 He 

<10 % 

<22 VA 



dO X 252 X 302 



t^9 




•. w .■ 








Ij 




1.2.6. SohgtsgUta 

- Sohutzgrad IP 30, MaQbuohaen IP 20 

- Schutsklaaae I (Schuteerdung) 

Daa £raaugnla wurde auf dar Grundlage dar TGL 142S3/07 und der TQL 30101 auf Binhaltung der 
Vorachriften des 3esundhelta- , Arbel ta- xmd Rrandachutaes (3A3) UberprUft. Der G.iB-IJachweia aowie die 
Stellungnahme der betrlebllchcn SchutegUtekonmi salon liegen vor. Dementaprechend beaitet daa 
Jreeugnla 3chategU^t genkO der 3. DurehrLbrungabaatlnmung zur Arbeitaaohutzverordnung. 

- Verbleibende Gafiihrdungen bzw. Brachwernlaae : 

dei den Beaohal ten dcj . a3cln*7-inr:er lat zu beachten, daO 

• nach de;o Beaohalten finer Blngangabuchaa nit einem berUhrungagefahrlichen Potential dieses 
Potential an alien anderen Klngangabuohaon auftreten kann, 

• nach elncr unx ‘en Dberlaatung der MeOelngange mlt einem bleibenden berUhrungagefkhr- 

llohen Potential an den dlngangaauohaen gereohnot werden muB. 

• belQ Anaohlleaen von Clip, Shunt, und .'-leQleitungen an gefahrllche Spannungen be'r-rHeri: 
die daf^ir .:eltenden Arbeitdsohu'tzbeatlmmungen zu beachten Bind. 
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Die maximal aul&ealfie Bingangeepannuns bcl Spannungemeoeung betr&gt itn Nefibereloh 3 

bel DC: TJ « 1000 V 

ACs - 500 V 

1.2. 7. Zua Lleferuafana aehbrende Poeitionen 



1 Bedienungsanleltung 
1 Garantleurkunde 

1 Qualitatspafi 

2 MeDleitu&gen (rot/blau) 
1 PrUfapItae 

1 PrUfcllp 
1 lOA-Shunt 



Dlgttalvoltmeter G-1002.500 
Dlgitalvoltneter Q-1002.300 
Dlgitalvoltmeter 0'*1002.300 
1365919003 0U503/38 



1365919001 

11002.500 

11002.500 



014634 
• 1040 
-1037 



1.2.8. Kraiinaende Beaerkungen 
. SLN - SchlUsaeX Nr. 13832000 



1.3. PUNKTIQHSPRINZIP 



02 .214 

HI ax..tn» 

mA/kn> 
LO > 



Elnganga- 

teil 

P01 



Uf 



A/D- Wandler 
F02 



T. 



Digltal- 
teil 
PS 3 



U 

u 

k START EXT. 
kEND 



220V*v 



Stromver- 

sorgung 

PG4 






Slid 1; Oberalchtaaohaltplan des Dlgltalvoltoeters S-1002.500 

Dae SingangatelZ (FGi) wandelt die au meesende, an den Bingangebucheen liegende HeOgrbQe 
Spannung, Strom Oder Widerstand nach entsprechender Vahl von Eetrlebsart und HeSberetoh 
in eine der KeflgrbSe proportionate Gleiohapannung U£. Dieee Gleicbspannung wird Je naoh 
Betriebeart und HeBberelch ala positive Oder negative Spannung in der GrbDe 0. . ,0,2 V oder 
0...2 V auf den A/D-Wandler (PG2) gegeben. Die dem A/D-Vandler augefUhrte Spannung wlrd 
in den pC-Terst4rker (V«1 baw. V-10) auf die GrdSe 0...2 V gebracht und in den eigentXiohen. 
naoh den landungsbalanoe-Verfahren arbeltenden Wandler umge^et^t in elne der Spannung 
0...2 V proportionals Impulsfolge f^. Dae Digitaltell bringt 4ie Xnpulefolge auf elne 
Bur multiplexen Aneteuerung der 3 1/26telllgen 7*Segmentanaeige geeignete Form, steueri den 
Ablauf bei automat lecher, elnrealiger Oder externer Aueldeung dee MeSvorgangee und eraeugt 
die Inf oriDationsauegangssignale und die duroh Optokoppler vom Ar.aXogpotentlal ge- 

trennt eind. In einer den Punktlonegruppen 2 und 3 sugeordneten Auto-2ero*Sohaltung wird d«Y 
Offset dee DC- Veret&rkere flir die Anzeige unwirkeam gemaeht. Die Stremvereorgung (PGA) 
liefer t die notwendigen Betriebsspannungen und erzeugt die Hef erenzspannung 
A/D-War.dXung (F&2) und zur Wlderfitandemeeeung (PG1). 
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I.g. Di^'6 



Allgemoinee 

Zum Aufbau von MoQanordnungen Oder (>lo3plUtzen tnlt don DVM U-1002.500 etnpfehlen uir Ihnen daa 
nachfol^cnd auf^eflihrle ZubehOr* Qeaohton Sio bi«te, da3 diese Zubehbrpositionen nlcht sum 
Liefcrunfang deo 6-1002.500 gehcren unc deshalb getrermt zu bestellen slnd. Dtc Zubehbrposi- 
tionon slnd so aus^ewahlt, daO Sle daciit Ihra ficfianordnuns vollatandig verlcabeln Icbnnen, so- 
fern auoh das Subohbr dor :nit dem 6-1002*500 5U vcricettondcn i^rscuGiitoso nach deren ZubehOr- 
eupfshlun^en vorhandon 1st. die lCenn\/or;e fUr die unten auf^efUhrten Zubehbrposltlonen sowle 
elnige Hinweise sur Har.dhabun^ entnshraen Sie bitue dem ’’ZUdBilORKAXALOG 82" des VBB lllkroelek 
tronik "Karl idarx" Brfurt. 



lUbehbr 



Zubchdr fUr IleOzi/ecke 



Zur HesQunc von Uochapannun^en (Oleichepannun^en) bis 30 kV enpfehlen wlr Ihnen den Zlnsats 
der HochspannunsameOspltse 30 e vorti VEB MeBLeclmik Ilelleobacb, welche uber den Haschi- 

nenbauhandel Oreaden 

B021 ORKSDSii, BAKKilSTEINliR STH. 23 ...25 

AM bcelehen lot* 



Zubehor fUr Verkcttuns nit Goraten dea bSdil J1 fUr die Informat ionsaussange 11 , 12 

2 Stuck Ubergangsicabel , Porta 5 Z-5^62.030 

rur den Elngane "START BXT" bzw. den Ausgans 
2 Stiiok Ubergan^akabel » Fonu 5 Z-5621 .030 

1 Stuck Montagoleiste 100-6 • TGL 293^1/05—7 

1 S^Uck Griffsehale 320 TGL 29331/08 

1 Stuck Hilfawerkaeus 450 TGL 2933V09 



Zubehor fUr Verkctt4n5 mit dom Druoker G-32BV.500 



Ailed erfordcrlichc Zubehor let dem Drueker Q-3287.500 augeordnct und gcn&3 dcsaon Zubchdr 
empfehluncen su beatcllen. 



2.1. yoacLnLiTu.iGzif zoi 



BSTRIE3 



fiilder und Krlduterungcn 



QpQQpOQ 



BUd 2 



Vorderansicht dea Disitalvoltmetopj 
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22 



23 



25 2fi 27 




20 21 U 



Blld 3; RUckanslcht dea DlgltalvoltBeters G-1002.500 




Blld 4 1 10 A-Shunt 



Bild 5 : FrUfelip 



Ele B« 2 alchnu»s der Dedlanelanentr, Anzeifeel«m«nte \iiid AnachlUeaa entsprech^n denen In 
Stronlaufplan. Pl« Poiitionasahltn warden in fQlgonden T«xt in rur.dan Xlanm«rn aufc«»fUhrt. 



1 200C 

2 20C 

3 20 

4 2 

5 0,2 

' 6 



7 nA 

8 kOra 

9 V 



10 


HI 


DtA/kOhn 


11 




LO 


12 


HI 


0,2. ..2 V 


13 


•HI 


20. ..1000 


14 


ST 


ART AUTO 


15 


5TARD MAH 
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Bara loheaohal tar 


2000 


201/201 /^ 


Bara lebaaehal tar 


2C0 


201/201/2 


Baralebaaohalter 


20 


201/201/3 


Baralohaaskaltar 


2 


20'l/201/4 


Bara ichaachai ter 


0,2 


201/201/5 


Ratrtebsartanschal tar : 


DC/AC 201/201/6 Cbel r.lchtgoaatator Tnjt'* 



7C- V.A4un ') 



BetrlabaartanBohaltar ''Stromnaasun^'* 201/201/7 
Betrlebeartanechaltar ’’WiderstandensBaung*' 201/201/8 
Betrlabaartenachalter *'Spanr.ungsaieasurig" 201/201/9 



KI«6uehaa fUr Strom- und didaratandaaeBBung 
LO-Buchae fUr alia Batriebaartan und MaBbaralahe 



HI-Buohea fUr SpannuiTgsrce&aung in das Bereiohen 0,3 V und 2 V 
HI-Buohaa fUr SpannungatQaaaunfl; in dan Barelchan 20 V,‘200 V und 100C V 
b*w. 500 V 

Tasta "START AU?0'\ Venn Sia dleaa^Taata drUckarti wird autoakatiach 
naoh ladar Uasaung alna naua bagonntn. 

Taata «"Handaudld8ung". Wenn ?aate (14^ galdat lat, kdnnen Sie duroh 
kurzzeitlges CrUckan der Taeta "Uandaualdaung" (13) aine Kaaaung 
aualoaan . 

MaOwartanaalga nit Pciaritit und Kooma 
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19 



GrlffatUoka nit Raataeohanik 
AufatellbUgel 
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20 START BXTl St^taufiX6Buns 1 SteueralgnAle bei 

21 BNDl BndaaiBldung f Varkattung 

22 0^11 Info'rcoAtiona&usgftng ftlr Ziffarn 

23 12 InfonaBtlonaausgaiig fUr Zuaatsinforpation 

24 ^ Erdbuohae 

23 T123 Nataalcharung 

26 ROVER Netstaate 

27 T125 Netaaleharung 

26 ^220 V Netakabel mlt Schutakontaktetacker 

Oar 10 A^Shuct und der RrUfoIip alnd in Slid 4 und 3 dargaatallt. 



31 

32 

33 

34 

35 

36 



LO->^6uohaa fiir Stroomasaung bis 10 A 

Hl-Buchae fUr StroBimeaaung bia 10 A 

Hl^Auagangaatackar 

LO-Auagangasteckar 

Blngangskl anuBvarblndung 

Staokbuohaa 



' Aufatellung 

Daa Breaugnla wlrd ala Tlachgar&t batrlaban. Duroh Varetallan das AufstallbUgala argeban 
eloh die In Blld 6 gaaalgten Mdgliahkeitan . 




Slid 6: AufetallabgUobkaitan fUr 0-1002.300 

Zun Varatallan daa AufstallbUgala (19) wardaa dla beldaa OriffstUeka (1B) naeh auSan gasogaa 
und dar Auf atallbUgal ln*‘dia gawUnaohta Laga gabraoht. Dann wardan dla OriffatUoka fraigaga- 
ban und dar AufstallbUgal gadraht» bis ar in dar ndohat^galaganan Raatstallung ainraatat. 

- Stapalung 

Elna Stapalung oit gleiohartigen Oarktan iat mbgllch, wann dla suldssiga Umgebungatamparatur 
aingahaltan vlrd. • 

- SiobarhaltsnaOnahman 

* Sohutaardung 

Das DVN 0-1002.300 1st sohutsgaardat (Sohutsklasaa I) 

* Stronvaraorgung nur Ubar Katasteckdoaa nit Sohutslalter 

•alia dam NatsanacbluE dianandan Armaturan (Natsatackdoaa , VarldagarungsachnUra usw.) 
nUasan vorallandan Sahutskontakt (Sohuka) haben. 

* Sobutslaoliarung ^ 

•dar AnsehluE an gafbhrlicha Spannungan >42 V darf nur Ubar dla oitgaliafartan NaOlaltungan 
(bis 1000 V) Oder andera antspraohand schutsiaoliarta KaOlaitungan vorganosuaan warden. 

« dla Prlifspltsa 1st nur ftir Spannungan bis 1000 V su varwandan. 

• dar PrUfelip darf ftir Spannungan bis 230 V und Strbea bis 200 sA varwandat wardan. 

•dar 10 A-Shunt 1st fUr Spannungan bis 250 V schutslVollart. 

Bin AneohluO an gafkhrlioha Spannungan darf nur erfolgan, wenn dar 10 A-8bunt am G- 1002. 300 
angastaokt und angasahraubt 1st. 
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- .-tesAung gef^hrlioher Spannungen 



'A 

b«l dam fiaachalten dar HeQejngHnga lat su beachtan, daQ 

• nach des 3«Bchalten elner Elngangabuchae mit einem barUhrungageXihrllchen Potential dlaea* 
Pelentlal an alien underen NeDkrelabuQhaen (10» t1, 12, 13) auftreten kBnn. 

• nach elner unaulaaaigen i/berlaetung der t4«eeinsdnge (a, 5. durgh Binoch»yin5Vorg4in^e).riit 
elnem bletbenden beptihrungagsfilhrlichen Potential an den Heflklemr.en ^^erecbnet werden auO. 

Bine IJberlastung in hbcheten Spannunssiae&bereieh un 10 % (bie 550 V AC, 1100 V DC) fUnrt cu 
kelner ;6er8tbrune dea Gerdtea. Hierbei wlrd iedoeh der laut t3l 14283/07 Pxt. 2. 1.2. 2. zu- 
Ifta&lge Strom Uberachritten. Hie Verkabelung turn neOobjekt lat apannungaf rei durohauf Uhren. 
Ba 1 st grundaStallsh nwr die durch BetrUbaort und Doreiehawahl feetcelegte Hl-ducrhee (10, 
12, 13 ) besohalten. Die in den Tcchnischen Kennwerten angegebenen aaxlmalen Spannungen 
.wlacher Bingangebjehaen Oder ZMlschen Elngangebuchae und tVetzerde alnd zu benohten. 



- Beruhrungasehuta 




Vcr Abnahme der ''GthUuae? c haler let der iletzatecker zu slehen und dae Uer4»t yon der !4«3- 
achaltung zu trennen. 



Daa OerSt bealtat kelnen 3ohut2 gegen elne zufdlli{3e BerUhrung von Teller, die elr.e refdhrliohe 
Spannung flihren, wenn ea r.lcht in der, in der Bedlenungsanleitung vorgeschriebenen 'Jelae te- 
tri eben wlrd . Ca» B. Reparatur bei tv^genocunenen Gehduaeechslen) 

In diesen Pdllen alnd die Geeetallohen Arbeltaeehutzvoraehrlf ten bezorders zu beaohien. 

- Stromversorgung 



lletzepanrungsverscrgung 

Betzapanr.ung 220 V * 22 V 

:fetsfr«quen» 50 j 1 Hz/60 Ha ♦ 1,2 Kz ohne 'Jmstelluni: am GerHt 

Hetzalcherungen T125 (25) 

fl25 (27) 

Cnarakterlatische Fehler bel Ausfall von Sleherungen und Hlnwelse zuo Hechael Bind dem Abachnltt 
3» Reparaturhlnweiae zu entnehnen. 

- Slektrlache Verkettu^g 
• AuafUhrung der Verkettung 

D&a DVN G-1002,500 bealtzt elnen S11 .2 .-konpatlblen Interface und let acnlt zur Verkettung olt 
GerBten mlt einem Interface nach SI1.2. (z. B. nit Brzeugniaaen dea BSDH 31 dea vat Btkroelek- 
tronlk **karl aarz" erfurt) geelgnet. Be beateht also die Xbgllehkelt, dae tieliergebnla dea 
G-1002.500 ilber elnen Druoker au protokollleren und cae CerMt In elne autcnatlaeh eroeltende UeD- 
kette elnzufilgec. Zur Bntnahne der l^leDwertlnfornatlon beaitst daa DV‘4 die Informationaauagiinge 
und “12" und zur Steuerung In elner HeOkette den Blngang "START 22T“ und den Auajaog "SbC* 
(aiehe Betriebaanleltung Selte 19, Bedeutung, Wlrkung und Xodlerung der Steuer- und Inf oroatlona- 
algnale). ltdgliohkeiten der Verkettung selgen die Bilder 7, 0 und 9. 
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Folgende Punkte alnd bai der Verkettung dee DVN G->100P.S00 zu baachten: 

• Vor Auslbsung elner He^kette let es ratsan, den Drucker BO zu setsen, daml-t am DVK bel ge- 
aettter Taate ''START AU70'^ die entaprechenden Einatellungen (a. Betrlebsanleltung) vorge- 
nomaen warden kdnnan » ohne dafi ein Auedruek erfolgt. AnaohlleGend warden Taate ''START AVTO" 
am DVM und BO am Drbeker gelbst und die MeOkette durch kurzca BrIJcken von Taste "START 
MAH" gestartet. 

• Die Zeit swieohen 2 Neeeungen/Ausdrucken in Verkettungen naob Slid 6 und 9 erfolgt durch Bln- 
stellung aa Fausenseitregler dee Druokers. Eine raueenselteinatellung am Multimeter 1st nleht 
vorhandeni 

♦ Auf Grund elner fllterbedinstenSinsohwingseltvon T < 3 s (bei niederohaigen Quell widens tan- 
den) mu0 das HeDsignal mindeetena 3 a vor Mej3beglnn am Ne3elngang dee DVK anllegen. Dlese Zelt 
lat Uber die Paueenseitelnstellung am Druoker zu realisieren* In der Verkettung naoh Slid 9 
itegt aus dieeem Grunde das DVM in der KeSkette hinter den Drueker. 

* Ba lat zu beachten, daO bel elner Verkettung nit Medstellenumechalter und Drueker nach Blld 9 
auf dem Ausdruck neben der k-ten MeDstelle das MeGergebala der k-1-ten Hedstelle eraoheint. 

* Bine Unterbreohung der MeDkette in Verkettungen nach Blld 8 und 9 erfolgt durch Setaen der 
Taste BO an Drueker. 

« Die Vtrbindungen vem DVM su den anderen Geraten alnd Uber die in Abeohnitt "Verwendung dee 
Zttbehbra" aufgefUhrten Systen- und Ubergangekabcl hereuatellen . 




Blld 7: Verkettung nit Drueker - Aualbaung elner elnzelnen Meesung von Hand ("START NAN") 
nit anachlleDenden Ausdruck 




Blld 8: Verkettung nit Drueker - Ablauf sines aloh atandig wiederholenden Nesa^Draek-Z/klus 



IB 














Blld 9: Verkettun£ mlt Drucker und MeJ^etelldnumschalter 

- Bfrddutun^, Hlrkunf und Kddleruns der Steuer- und Infornationssignale 

• Steuergignale 

Die Sieuerslgnale START EXT und BKD (glelchnamlger Eln- und Ausgang &n Ger&teriiekeelts) 
dienen sur Aueldsung und VoIXfiugameldung einca MeDnblaufe bei Verkettung mlt anderen Ger&ier. . 

START EXT: Signal £ur AuslCeung einer Heesung, Ausldsung dureh H/L«Cbergang 

BND meldet mlt H/L-Ubergatig daa Ende elnee HeDablaufs • 

END s.H - Messung lkuft» In format 1 one elgnale Bind ungUltlg 
BUD « L - NesBung beendet, lofonsatlonsslgnale Bind gUltlg 

* Inf oraationssignale 

Inf oraatlonBalgnale enthalt^n die Information Uber daa MeBergebnla. dber Steckverblnder II 
Klrd die Elffemlnf orraatlon (Stellen 10^... 10’} und Uber Steokverbinder 12 die Eueattin** 
formation (Toreelohen, DeelnalpuRktlage , Kultlpllkationtf aktor , MaBeinheit) auegegeben. 

Beide Steokverbinder befinden alch an der OerdterUokBeite . Tabelle 10 entbdlt die Kodiervng 
der Inf ormat lone elgnale und die Steckverbinderbelegung. 



H 

e 

e 

g 

H 

n 


StBokverbinderaneohlUBBe 
Bin&re Vertlgkelt* 
12 4 8 


HeBwertlnf ornatlon 


Dezimale Vertigkeit 
(Kodezif fer) 


A1 . 




A4 


DetlmalateXle 10^ 


0...9 


Max. auBzu** 


a 

g 


A5. 


. . 


A8 


10^ 


0. ..9 


gebender 


-H 

a 


A9. 


• • 


A12 


10* 


B...9 


Vert: 2000 


i 


6l . 


. . 


B4 


10’ 


B...2 


(Bei MeBbe- 


o 

c 


B5. 


. .B12,01 . . 


.012 


Besugs potent iaX 


0 


reieheuber* 


M 


A13 


, B13. C13 






Bohreltung) 



« PUr aXle XnforiBattonBBignale gilt die pos. Loglk 
Tsbelle 10: Porti.t.une S.lte Uglaoh 1 S H-Potentl*l (2.i...5.5 V) 

LeglBoh 0 ft L-?otentiaX (0...0,a V) 
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Rl 

e 

w 



« 

Q 



? 

B 

k 

O 



A1 



A12 



B1 



B4 



B5 



B8 



B9 



B12 



C1 



C4 



C5-..C8, C9...C12 



A13, B13. C13 



Besug 0 pot«ntlAl 



Yor»«leh#n (YZ) 

. ohn« (b«i R- und 
AC**llesBung). 



DeBlmalpunktlaga (DP) 

5 



.10 



10 



Pea. Stalle 

? I7i !i7o 



i- 



10 ' 



. 10' 

1 h 



Kode— 

aiffer 



DP- 

-Lagg 



Kul tipi Ikat lone fak« 
tor (KF) 

, ohne 

. Nilli 



. Kilo 



Mafielnhelt (NE) 
. Volt 



. Aapore 



Oha 



Beeugapotentlal 



1 

T 



(DP 1 rlcht In der 
MeDvertanaelge ( 1 6 ) 
angftzoigt) 



_ 0 _ 

7 



J_ 

_2_ 

3 



U 

« I a 
> u s 

JR O M 
• 

• B 
V « 

«o .a .a 
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Tftbello 10: 

Kodiorung dor Inforaatlonoslgnalo 



* PUr alle Informatlonsoignale gilt die poo. Loglk 
LoglBoh 1 - H-PotontlAl (2,4.. ^ 3, 3 V) 

Logieoh 0 » L-Potontial (0...0,4 V) 



2.2. BETRIEB 

Nach Ajieoblud deo Neiakabele mlt Sohutekontaktstooker (28) an oino Metaotockdooe oilt Sohuts- 
leltor und Betktigung dor Netetaoto (26) vird dlo Botrioboboroitoohaft duroh dio MoBwortan- 
selgo (16) angoeolgt. Die Blnlaufsolt botrligt fUr die elngoochrltnkton Arboitobodingungen 
(23 *C + 5 K und < 63 rel, Luftfeuchte) < 10 min. 

^ PunktioDOelnotollungen 

gur iuoldsung von Hesoungen 

. Autonatlach wlederholende KeoBung 

Hlorgu ist Taste '*£TART AUTO*' (14) zm eeteon. Nach Ablauf elner Noosung wird autcmatlseh 
elno neuo NoBBung auegoldat, sq daB eloh elne kontinulorlloho Folge von MeBabl&ufen er^ 
gibt. Naoh Ldsen dor Taoto ''START AUTO*' Iftuft die aktuelle Noeeung bla sum Sohlafi ab. 

. Einaolaualdaung von Hand 

Bonn Taato *'START AUTO'^ (14) golbat, kann man duroh kurasoitlgoa DrUokon dor Taato 
"START RAN" (15) olne Noaaung auBlbaon. 



20 


























Bln NdUfttart duroh nochaallges DrUcken der Taste ''START KAN" (13) let nur naeh Ablauf 
•insr Neseung mUglich. 

• Bx.terne Auslbsung iiber Interface 

Taste "START AUTO" (1^^) muO ^elbst sein. Duroh H/L-Sprun^ am Blngang "START BXT" (20) 
wird eine eineelne Messuna aueaeldst» nach deren Ablauf am Ausgana "END" (21) elc 
H/l-Sprun^ erfolgt. 

Betrlebsart und Dereioh 

• EC-SpannungBBsssung 

Taate (9) aetsen und 1b Bereloh 0,2 b«w. 2 Taste (3) bsw. (4) setzen und HeBspannun^ auf 
'die Buehaen (11) und (12) ^eben. In den Berelchen 20, 200 und 1000 entsprechenden Bereichs- 
sohalter (3). (2) Oder (1) setzen und MeBzpannung auf die Buohsen (11) und (13) geben. 

• AC-Spannungenessung 

Taate (6) und Taate (9) setzen. Berelcbswahl und Beechaltung der zugehOrlgen Buohsen ana- 
log der DC-Sp 2 Lnnung 8 aes 6 ung. 

• OlelchatroQiBeesung 

Taste (7) und Bereiehsschalter (1) ••• (3) setzen. MeBstrom Uber Buohsen (1^) und (10) 
fllefien lassen. Bel Strosnessung Bit dem 10 A-Shunt vlrd dieser auf die Buohsen (11) 
und (12) geeteokt, Taste (9) and Taste (3) geaetzt und der Anzelgewert alt 0,01 multi* 
pllziert, so dafi z. 5. 1000 digit in der Anzeige 10 A entsprechen. 

• Veoheelstromaessung 

Taste (7), Taste (6) und Bereiehssohalter (1) . (3) setzen. SleBatroa liber Buohsen (11) 
und X10) flleflen lassen. S.tromaeseung mlt dem 10 A-Shunt analog der QlelchstroDaessang. 

• Vlderstandamessung 

Taste (8) und Bereiehsschalter (1) ... (5) setzen. Videretand zwlsohen Buohsen (11) und (10) 
klemsen. 

- KeOvorgang/funktlona ablauf 




Blld 10: Punktlensablauf des DVM Q-1002.300 bel Auslbeung elner einselnen Kessung 




Bild 11: Punktlonsablauf des DVH 0*1002.300 bei automat! sch wlederholendsr Ausldsung von 
Hessungen ("START AUTO" gesetst) 
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Ben MeBvorgang bzw. Funktlonsablauf dea DVM G-1002.^00 bel den 3 Bbgllehan Arten der Aus- 
Xbauns einer Meaauns selgen die Bilder 10 und 11. 

- Bedienungafehler 

BedienungefehXer naban in den neleten F&llen sur Folge, dad der ' alngeschlagene Weg eur 
Lbsung ©Iner Heflau/gabe nloht aua Brfolg fUhrt. Trota des auf meric eamen Studluna der vorange 
gangsnea Abechnltte treten Bedieungaf ehler Imicer wieder auf. Bar naehfelgende Programa- 
ablauf eoll das Aufflnden eines Fehlere erlelohtern. 




c 



tfurde bei Betrleb ohne 
Verkettung Taste "START 
AUTOV gesetst? 









^^orde bel Yerkettung oit anderen 
Oeraten Taste "START AUTO" gel bat 
und die Kedkette mlt Taete "START 
KAN" gestartet? 






( Wurde bie Yerk 
"START EXT" un 

>11 M ris 



Yerkettung der Bingang 
und die AuegAnge "SNB'' 
htlg beachaltet? 






^tfurden die Bingangebuohsen rlchtig besohaltet? 

HI 0,2... 2 V und HI 20... 1000 V nur bel Spannungemessung 
HI 0,2... 2 V nur bel gesetster Taete "0,2" ”2" 

HI 20... 1000 V nur bei gesetzter Taste "20"‘ "o3er "200" Oder " 
Jil mA/kOhm nur bei Strom* Oder Videretandameaeung 



u 



/Vurde die rlohtlge Betrlebeart elngeatellt?^ 



/ DC-Spannungamessung- 
I AC*Spannunganie88ung~ 
I BC*Strommeesung 
\ AC-Strommesaung 
V Wlders tandaaessung * 



(9) 

(9) und (6) 



iiy M 

ny ir 

"oA" (7) 

"tnA" (7) und 
"IcOhn!" (8) 






u 



Q 



Wurde eventuell der KeOb'ereich ("0,2" ... "2000" 
2U kleln gewKhlt (Srgebnla-Dunkeltaetung der 
Aneeige)? 






/wurden die in den Technlachen Kennwerten ange- 
f gebenen Naxiaalwerte TUr die er.tapreohende 
BingangsgrbBe eingehalten? 




D 

) 



- Ke&- und Auawertf ehler 

• durch Elngangswlderstand und Innenwideratar.d der HeBquollc. 

Bei alien Spannungameaeungen let der von Bereloh und Betrlebeart abhangige komplexe 
Eingangewideratand dee Digital voltmeters in Rechnung su stellen, vor allaoi dann, 

Venn der Innenwiderstand der Kefiquelle nlcht vernaohiassigbar kleln gegenilber den Je- 
weiligen komplexen Bingar.gawiderotand dcs Digitalvoltneters 1st und aioh duroh 
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Sparmungatetluns eine- fehlerhafte Anaeige ergibt. In Zuaammdnhang sel noeh auf die 

Veplangerung der Einschwlngseiten bei nicht au vernachlas sis&rtdem Inneriwlder&Cand der HeQ- 
quelle hingewteaen. 

• dureh Sisichtaktspannungen zwlachen Me^buchsen (TO) -..(13) und Netzerde. 

Cle GlelchtaV:tunterdruckuns iat fur die GleichspBnnungsmeQbcreiohe und G1 ei chtaktspormungen 
DC bzw. 50/$0 Hz in der Teehnischen Kennwerten angegeben. FUr Glelcht&ktspaaaunsen hbhercr 
Frequenz wlrd die GlelchtakiuntserdrUckung geringer, Ka kHnnen dann niit steigender Frequena 
KTSfiere HeCfshler ontstehen. In den Wecheelspannungsberelcheo Sind Kerte der (Uelchtakt- 
unterdrufikurvg von > 66dB fUr Frequenzen 50/50 Hz z-u erwarten. Auch hier kHnnen mit oteieen- 
der Frequens groflere KeBfehler auftreten. 

• dureh Kapazltaten zwlschen den Buchaen (1C)... (13) “ insbeaondcre IQ (11 > - und rietsegce- 
Mefifehler durch den FinfluB der Kapazltat zwiochen LO und Neteerde Icdnnen ausrrer^chlosaen werden, 
wenn 

1 . LO auf Netaerde liegi oder 

2. der Innenwiderstand der He'flqaelle - gemecaen an den Bachsen HI und LO dea Digital voltnetere - 
gleien Null 1st Oder 

G.'HeBquelle v^llstindig erdfroi iat, 

Bine Fehlerabschatzung Fur den EinfluB der Kapazit^t LO-Netzerde, die ca. ^00 pF betr^t.^vird aei 
den IleCbelspielen angegeben. 

— HeSbelspiele 

• tleSffthler durch den Eingangswtderstand Fg 
1 . bel DC-Spannungsreessung 



2. bet AC-Spannunggnessung 20 V...500 V 








Veriangerung der Binechwingaeit duroh Quel I widens tand Pq bel DC-Spannungeniegsung 
0.2 7. . .2 V 



Elnschtflngzelt 
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• duroh d#n llnflod Xap«iitlt twlioh«n LO and (C tjrplaoh 400 pF) 

s* B. 4«i d«r BrfAaiaad voa T<lX<pann«iig»n da tda«a auF i«tf«rd« U«f«Ddt& Stromkrtit. 




On d«D llAfluB d«r Kapasitdt swltoh^n LO und N«ts«rd« v«rnaobldssld«n lu kOnnen, solXte 




Dm DlCiialvoltaetor G-1002.300 ist ftln koaplisiartea, elektronlsohea Breaugnls, au dasaeo 
Bap&ratur la aIl^eaelB«Q 

■ ein unfan^aiohar Nedalttalpark 

• dla datallllfirte Kundendlenetdokumantatlon 

■ ala varalartaa uad vcn VEB Nikroalektronlk *'Karl Marx*' Srfurt gaaohultaa Raparaturparaonal 
Aotwandig elnd. 

Bai folgandan Fahltraraohalnuagan kana dia Raparatur durch dan Anwandar Jadooh ohna dla vo7«* 
har aogagabaaan Torauaaetaungan aalbat vorgenooiman warden. 

Aohtxmgt Sdoitlioha Blngrlffa in dae Brsaugnia dUrfen nur bal saaoganao Natsataokar vor- 
aanomman warden. An dan MeOelnaMngen darf kaina c^fahrllcha Spannung anllagan. 

Fahlereracheinung Ssaaltlgung 

1. Anaalga dunkal, P0¥BR ON dunkal 

- Sohalten des Ralala let bei BetStlguag Kontrolle der G-SohmalaainaatBa 204, 205 

das Matsstaokara aiaht hOrbar 

- Soh&ltan das Ralais 1st bal Batbtigung Kontrolla daa G-Sehaalsalneataea 546 

das Natssobal'tara hOrbar 

2. Ansalga salgt bal Stroanaaaung und bal 

Neaaung alnas tflder3t2aides atMndlg Null, KontrolXe des 0— ScbnaXzelnsatsea JZl 

SpannungaiDessung in Ordnung 

3. Ansalga bal StroDmasaung nur is Bareiob 

2000 mA vorbandan, In dan andaran Baral* KontrolXe des G-^Sohnalsainsatsas 328 

oban stbndig Null 

4. InfoToatlonssignale nloht vorbandan, 

Oardt IMOt aeih Ubar START EXT aleht Kontrolle dar G-Sohmelsainsdtse 539, 540 

aualdaan 
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Auaweohaeln und laga dar Slcherung«n 




Vor Auewechoeln itr Sichcrungen baw. Offnen dea GepHtaa Netasteeker aiehen. An den 
elngttngen darf kelne gefahrllche Spannung anlUgen. B«i Auatauach nur Sloherungen 
mit angegebenen Wert und Schaltverhaiten verwenden. 



Poaition 


ltd. Nr. Im Sp 


FuAktlon 


Schaltverhaltan/War 


25 


204 


Neteeioherung 


? 


125 


coA 


27 


205 


Netaaieherung 


r 


125 


oA 


46 


201/327 


OberXast Stroa 


T 


2r0 


A 


47 


201/328 


Uberlaat Strca 


T 


630 


nA 


48 


202/540 


5 V/z 


P 


500 


mA 


49 


201/539 


5 ?/a 


F 


500 


bA 


50 


202/546 


8,5 y/y 


F 


630 


aA 






5 V/y 









Tabelle 11 j Aufatellung der Sicherungen G-Sohoielaelnaata 204.,. 546 





rU 

riS 



Ger^t von unten, 
untere Gehkueeaehala 
abganomBan 



Blld 13 




)crat von unten» 
untore Gehaus esc halo 
unrt 5chlrnpla-te ah- 
ganoDnon 



i'-riil von oben, 
cboro jehd'jsoschalo 
abftano’n.Ton 



*511. 13: 



La^a drr 31cherun/'«n :*-r 



be trlcbaapannunr und Ubarlamtachu t a 



Jie Gichopjngen 47) ainl nach Abnahm- Uftr untST^en GehiiuuacchalB (42) und dor bohlrn- 

T44) au/;an/Tllch, dace^cn lot aur Xontrella dor Sicharunpon <4S, 49 und 50) die ob«r« 
iehiiJfl 0 8 chair (4)) abzgnohiperu Jiaen ioscn der beiccn Gohrauben (41) ist der PUa-rahmcn (40) 
/ollotindl^ von der .Huckwand abr.ur.lehen. «un Aunnen r.ach Dedarf die Sehuuoesenaian (42, 4)) 
ahrenenoen und dlo Sohlrmplatta (44) naoh Lttaen der 4 3ghrauben (45) entferrt warden. 

:ieln Zu^anoenoai. 1st die Schiraplutte eit alien Jehrauben (45) wieder zu befestiserv. Bs iat 
igirauf zu achten, da3 die Sohirjnp^utte <44) an.'-eochlossen lot und oteh beide G#hilu8««ohulen 
rfleder in die A^X des vordcren und hlntercn Plaotrahmfene sin jchl-cben .* 

,ln Verkanten der Gehliuaeschaien 1 st zu vermeiden. 

lie 78hjer«rscheinun,^en (1. ... 4.) kdr.nen aueh sndore Uraaenen ala defekte Sicherun/:en 
n\oen, Laasen aich die <'eri4nr*ten Kehlcr durch Wcchael dor Sioherunren nleht beeeltlfTcn, so 
1 st i‘AZ irzc'Ji'nio unbeJin.^t dcr zuntUndlrjen service- -’erkatatt zur behebun,^ der Tehler zuzu- 
::;ellen. 
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4, K U N 0 E fw 0 1 € fy 5 T _UND SERVICE 



Eb olfrl lin:iomlcror Uort iloruuT gnlc'jt^ cl<ifV m\l dcm Fr^oi<rji»r» dir; ijckLoI I Icm lUr 

mid Mcl^nrr Lilli Hyiide Bclmclt, CH«iKt mid zuvorla^sirj jcIuhL .icrdnii. 

SoliL^n ftic;h jcdnrti F <iriL H rm«ALiirumjf?n nilcr UjihjcI ci’:i rr/oUQnia cIiiaLuI Imi , iiil. minor 
Sorvico ir 111- tfiKl AimWiml tioHLroUL, diiini? ruiiUMnnArtturuiMjon Uni dum)H cIihL /«i lu*nr 1 1 . lji*ii. 



k4indcn im Uetii ct linr UdK ivcmLn i5ir:,» -m 

INur fur rukLuMi iufvruiiu) 

V€U MikroclokLruHik 'kuri Murk* krfurr 

bluiiBiUCI r ICO 

kuiiOchdi eiisL MeUycriitc 

uiluBlruiM iiii 

trforl 

^u23 



U'o4L- UmO Uulmvci*Hijmi> 

VI u MlkrooJcklroiU k 'kurl '^ui'k‘ Lriurl 

^tuuiOiucLri ou 

kuiuJciuii eiitil ^oi>jurijLu 

Kuaui I (ilroiic 47 

krlurl 

WJiU 



Sol lie sicJi oinc r. inficiKJuoj r.r/eo<jiii shha ati ilio 4lcpuruluri.rr!.Htoll diilor i>. (j. \droaao 
notifomlhj nocUcu. an ial ohi Uopjrulm’iMiri.rcij uiul in (/ariinliurol I lUo onJiiiiiKja .iiuid'^* 
rill Ho CiiriMiLioiirkdmlo dciic CrrcuipiH Uci/iifnijoii > 

kuiiiloii uiinurimlU des (lOUielcA <lcr nu!l r.cmlmi nirli blLl.o hi alien rrujc:o flos Sorvioo .in din jn 
lhn;B LjiicI UcniitUioiio Verlriifjatcrkal.ull ciiluprcclioml iiorlinLoliondni.i \r r/olcim 1 a . 

Soferti in (iiiiiclil lolVoiidcn Vcr/oiclifii a Uainc Tur Sic /uHluiniitp! Vnr Lru^jn .orl^oLuU. unr-jorJihrl IhI. 
ao ncriilciii Hie iiich bilLc un 

/cntrolcr \nnlaniU-Hcrv irn 
Eloklronischc MnrVLerluih. 

nnw 1C13S Berlin 
OOerstranQ X 

Tel.: 3000241 lelex 0H-27G1 

HOHC Ull-/:0B 

Son to clch cine L Inaoniliinij cJn» Er/ougniaaeft tiolxseiKllj mocimii. an lal. In Ouranl.loroll <Me 
ordnur>f}aijei»u3 ouayorOllto GarantictirUundQ rtem Crroinjnla Uci/iiriijCM. 

Icllcn Sic In ullmi Fullon Hire ilcdnatiiiKliiiigcii iiiiLor VinjoUn dor r.iUr ikiiLlntinnuuujor Uca Tr* * 
zcinjnissca nit. 

Sic erlelchtorn den Mi torUcllnrn Oca Service dJo ilepuruLurnuHrulirnny . x.fir%u Klo Ui;u Irzni.j- 
nin cine au^llclial deloi 1 1 Icrtc rRlilerlicaclirciliuiij iicijolicn. 




i^hali dtr 8TTif->W<rk>titt#« t»fttgAl<a iutl4adi"ttrTio» 
ll#lrtyoal«ohd M»flt»ohniic 

Oaioa d»r 3o»ialiitiioh<a SowJttr»publik»a 

Koskogakl Zavod “Staloa" 

107553 Hoikwa 
B, T«ok9rkl»«TakaJa 
1620121 

Veltere 12 Verkattttten In varaohiedenen StBdten der UdSSR, 

AuakUnftt untar der T«l.-Nr. dee Varkee in Noakau. 

Yolksrapubllk Polen 

SPP ''Haruerw 1" 

00^71 Vaggawa 
ul. Zelaana 67 

SPP ^'Heraaerw 2*' 

80-640 Odanek 
ul. Qroble 111/Nr. 1-6 

Yolker epubllk Bulg arian 

VNBl "Lenin’^ KIS/NIL^po dlacnostlka 
Sofia 

ul. Darvenitsa 

Bl. 2 Raua 2525 

T®l.-Hr. 653011 

6361/616 



SPP "leraaerw 9“ 

50^224 Wroclaw 

ul. Plao. Karela Markea SO 



Kuba 

Eapreea naolonal da eervloio y 
Frcduecl6n para la educaoi6n super lor 
(6NSPBS) 

Oalla 29 7 A 
Vedado/Habana 

Unjsarieehe Yolkerepubllk 

Servintern 

Biida£e8t_jri^ 

Landler Jenb u. 26 

Tel. -Mr. 424-153 



S,0£lall^tte£heje£ubl_y5_^u^tni^n 

Iceoeners 
Bueureatl/Sekt . 4 
Boul. Energetlolenllor 8 
Tel. -Hr. 21-46-30 



Techeoboelewakieche Soiialietleobe Republlk 

Teala DIZ 
39701 Pieek 
Koelnova 1 
Tel. -Hr. 2595/4785 

Soilalietieobe Pbrderatlve Republik Juitoelawien 

Iskra Inetltut 
Ljubljana 
Trsaake o 2 
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5. St romlauf plane 



5.1. Ubereicht -Punktlons^ruppen 



11002.500-0001 3Vi: G-1002.500 

Baugruppen "3 S "a 



Funktionsgruppert 



PO 1 


1 ^ 
Pingangflteil 


FG 2 


A -0 Wandler 


FG 3 


Digltalteii 


PG 4 


Stroanrereorgung 



is i 




C 3 CM 




Vi Ki^ 




•H ^3 




CO o; CO -u 


Ql 


^ <- 




T~ n a 




O ^ O » 


o « 


OV. » 


<7' N 


t- 3 ^ 3 


^ C 


1 < 3 


J *s 


o o 


o 







alle nicht in 
gedruckten Sohal- 
tungen susammenge- 
fasten Bauelemente 



20k .. ,209 



5.2. Generelle Argaben zu den StromlaufplJln 
5.2.1. Anachlufibllder 



Nr DIODEN 
DIODES 



A n 

(til 



K A/K A 



SISTOR 



E B K 

0 



pQrbpunkt 
Ceteuren dot 



forbnnj 
Celeurrd rfri^ 



30 S ( 0^0 



213 K 

B 

































.2.3. Ancaben an WidsratHnden und Kond^naatoren 






jID^RSTAmDE 



r.^.^an ’iwor 



'• I i.;M)Tr<elt 




.*.njr. ;cn, 41 »• In der voratchondcn ta- 
;#ollo nlcht antbaltcn stnd, x-rdeo unvcr- 
ncM>iaaelt aa IV.aclcmcnt anje^eben. 



I3alastbark&lten , 41a In dep vorstehandan Tabel- 
Ic Richt enihalten sini, wordan unvanahlUaaalt 
an Paualemant ant^a^eben. 





































TOL^a- 



KBKNZBICHNUNSEM 



■i 


■EHI 


r~c— 




f 


M 


KB 


















— 




















■■ 


K ' 




5 


1 1 


i 1 








M| 

■■ 


- 


tiOH 






K-EMi 



mechanlscRd liaugrupp* mlt K«nn- 
z«ichnun^ (Ifd. Hr. In unttrer 
rechter Bcke 



3lld 4 



Bild 3 



Toleranzangaben, die in der vorfitehenden T5bel 
1« nloht •ntKalten alnd werden unv^rschllisefrlt 
an Bauelenent an^egeben. 




Blld 5,6,7 
















SIGNALS UNO ABXttSZUNGEN 



tf Signal be zeichnuneen zlnd f’ir positive Logik angegeben, d. h. den aktlven oder wahren 
Zuatand bzw. der wlrkaanen flanke 1 st der Signalpegel Hl^h bsw. Low/Hlgh-llbergang sugeordnet. 
Venn die betref fenden Signale negiert vorkoafnen, lat dies In den Stronl&uf pllnen duroh den 
Negatloneztrleh (z. 6 . E) gekennzeichnet . 

(a)...(g) 7 -Segrnentlnf ornatlon Uber den eeriallslerten InKalt dez 

4 -Dekadenapelehers von 202 / 31 Z 

(A)...(G) 7 -SegfnentlnXorBation zur Ansteuerung der Ziff emanzelge 

( 1 0 *A) . . .( 1 O^A) Stellentnf orroation zur serlellen Ansteuerung der einzelnen Stellen der 

Anseige 



(AC kOha) 

DP 

( 10 P). . .( 6 DP) 
(DP 2 )...(D^) 
(5F?A)...(DP5A) 
(dUi) 

(f), (B) 

^GTii 

(f,) 



(aA ♦ kOha) 

'Al 

( 1 MB). ..( 8 «£) 
(a/B) 

(aP) 

(iaP)...( 6 XF) 

(MX-TAKT) 

CBR) 

1 ST) 



Signal zur Ausgabe der VZ-Inforraatlon 
Dozlnalpunkt 

Uber Steokverblnier 12 auzgegebene SCD-kodlerte DP-lnfornation 
Slgr.algzur Ausgabe der DP- Information 

Signale zur Ansteuerung der Dezinalpunkte an der Anselge 
Signal zur Dunkeltastung der Anzeige bel Dberlaetung bel Strcn- 
(neeeung 

Ende elnes Zdhl- bsw. MeQzykluu voa 202/312 
Auegangefrequenz dee Generators 
Ausgangeinfcrmation dee A/D-Wandler 8 
Frequenz von (f^) wahrend der Eichpbase 
Frequens von vdhreni dor uoGphaoe 

Signal zur Auegabe’der NP- und MS-Infornatton 
I^aSeinheit 

fiber Sieckverbinder 12 auagegebene DCD-kodler^e XB-rnfortnatloo 
Signal zur Vnechaltung von : 4 t 3 - und Eleheykiue 
Kultiplikationsfaktcr 

Uber Steckverblnder 12 ausgegebene BCD-kodierte >lP-Inrorniatlon 

Kultiplext&ktfroquens 

RUokeetzimpule 

Speioherlmpule sur Dbernahme des Z&hleratandes in den Speicher von 



202/312 



CSTA) 

(smumsTAJAK) 

(STAEXT) 

( 10 *SP. ..T^SP) 
C?AXT), ( 7 m) 



Signal zur Ausldeung einet MeQablaufs 

Signal tup automatlech wlcdcrholendon Startauelbeung oder zur Aue- 
lOeung von Hand 

Signal zur Startauelbeung ilber Interface 
SpeicherlDpulse zur ZI-Farallelumtetzung 
Takt signal fur Digital tell 



(TR) 

^?V) 

^'^INTEGR^ 

(up 

(V * kOhs) 

( 1 VZ).. .( 6 V 2 ) 
(Vzb) 



Toreignal 

ZXhllapulae von welche ruckwarts gezdhlt werden 

ZghlimpuXee von Cfx^* welohe vorwarte gezahlt werden 

Auegangeapannung des DC-Veretdrkere der fG 2 

Bingangtepannung dee A/D-tfandlers 

( 

Auegangaapannung dca Integrators 
von G- 1002.500 zu messende Sparnung 
Feferenzapannung des Rcforentolementea 
Signal zur Ausgafce der MF- und WB- Infor:nation 
Vorzeicfien 

Uber Steckverblnder 12 auagegebene BCD-kodlerte VZ-Inf ormation 
Signal tur Dunkeltattung der VZ-Anzelge bel Betrl ebsnrten 
und ”kOhm" 
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(VZP) 

(VSPA) 

t 

♦*5 V/Y 
♦8,5 V/Y 
♦ 12 V/Y 
♦18 V/Y 

♦5 V-1/2 
♦5 V-2/2 
ZI 

(1 21 10 *), ..{8 21 10 *) 

Cl 21 10b...(8 21 lob 

(1 ZI 10»)...(8 ZI 10*) 

(1 21 10*). ..(8 21 10 *) 

( 20 . ..( 2 *) 

( 10 *).. .( 10 *) 



Infornation von 201/312 Uber pos. Vor*«lehen 
Signol 2 ur Ansteuorun^ d«r VZ-Ant«ls« 

Besu^spotentlal Y • nit SiOKanffsbuchae LO verbunden 

Batriabsapannunsan baso^an auf Baau$Bpotantial T 

Baau^spotantlal 2 nit Schutsleitar varbunden 
5 V - Batrlebaapannungan bazogan auf Baziifapotantlal 2 
(unabh&ngig Tonalnandar stabiXialart) 

*Zlf farnlnYornation 

Ubar Stackverblnder t1 ausgagebena BCD- Information Uber 
dla Stellcn 10*. ..10* 

BCD- In formation Ubar dan aarialialarten Inhalt datr 
4-Dakadenapeiohar* von 202/312 

Stallaninforsatlon fUr daa tarlalislarta BCD- bzw. 7-3ag- 
nant'Signal von 202/312 
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ANORDUUMQ BAUELEUSNTE 




Slf^siiI«ufber«ltaD{; 





J 


4 


5 


f 1 


» 


y 




K) 


u 


t!fi 


6 


Q 




o 

«o 


o 

Uf 




j 


it 


fO 


fl 


if 




1 


l_ 



^3 AoEsise 
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Xnderuagen, inebesondere eolobd* die dureh den technlaohen Fortsehritt bedlngt elnd, 

vorbehftlten. 





Lage der Mell-und Abgleichpunkte 

C>1002.500 Ausgang fur Ausgang fur 

Zusotzinformot'ion ZIfferninformotion 
















GesamtUbersichtsschaltplan 
Digitalvoltmeter G-1 002 . 500 




rHia3.2V i 

jh2E2SS3 






tositr>tcfioUir )01 9 ptfrijcM (X-X) 




















A-0 War>dl«r(F6 2) 



Ubersicht sschaltplan FG2 










FC 1 









Di9itolttil (FG 3 } 



Uborsichtsschal tplan FG3 











Slromvcrsorgung (FG<) 



Ubersichtssc;.altplan FG4 
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6 ' 3€'36 



6 :S 6 , 3 €i 3 €’ 3 e| 3 i 6 



[wccjraoj 2 c ['/ 



X'^« 



M91 tolltM 



EifV9angitfti< <rC1) 



Funktionsgruppenstromlaufplan PG 1 



ate Tn^fafyichc. J01 »«th i gr<* ut Kt 



a<« *'<M Wu^v*rviii» QJVy^ th ;ac 

»:* ncN 9 »em 7 e<rr>«icn C ‘>W rK 1 t> 

Qiiv ^conru')^ mii 



V)*^ 



de Kcryfer«oty>* 'SV 



»rp 


\t^ Hi 


r 




e 1 Q 9 


ioa 


(4 


J91 


B 919 


2S3 


fl 


3DT 


B M< 


JH 


B 


3Q1 


(UOlfiS 


371 


12 


303 


“?I-y45 


3 C 6 , 310 




210 


SKY 5? 
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31c 


SC 3QI 
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5C 336 
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SF 134 
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wg 


St 340 
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SAI41 
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Si 




SI 


iS^HlB 


uS 
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A'O Wan«v (FG2) 



Funktionsgruppenstromlaufplan FG 2 




unktionsgruppens tromlauf plan FG3 
































Stromversorgung (FC ^ ) 

Funktionsgrappenstromlaofplan FG4 






Oszillogramme zum A/D-Wondler (FG2) 


















ErlSuterungen FG2 
















Tabelle 12 aNZEIGE UNO AUSGABE DES 

I VnR7FtCHPN^V7l 



3 > 
o 

m > 
_ z 
'r. N 

® s 

fTt 

S N 

N "n 
m “n 
c m 
o 

m z 



"CTl (TTI 

1 1 g « 




o rn 

if 



X X . 



XXXI 





Q W 

* 3 

cn 



X X I r- X 



X X «- X X 



O w 

T} Ki 
^ O 



SIS 



X X 



31 W 



l*‘Ir-Xr3 









w 

N g 



N H 



X i“| 



m w 



AJSCANGSSICNALE AN POTENTIALTRENNSTUFEN 




























5 rn 

w > c 
2 ^ z 
r 3 o 
- 2 ^ 
X c 

-I iff 

u ® 
^ m 



















































0S2ILL0GRAMME 



X; qS/JS/div 
IV/div 

iV TRIG-FL -V 




BEMERKUNGEN 



OSZILLOGRAMME ZUR ZIFFERNANZEIGE.-AUSGABE (FG3) 



EINSTELLUNG 



OSZILLOGRAMME 



V 



xGSms/dtv 
y: IV/div 

OV TRIG FL.;_r 



OV KANAL2 
OV KANAL1 



KANAL1 KANAL2 
X • 0,1 ms/div 

y - 2V/div 1V/div 
TRIG.FL.-- KANAL1 J 




BE) OBERPROFUNG DES 
SPEICHERINHALTES DES 
1C 202/312-ZWElKANALlGES 



























Oszillogramme 



Bemerkungen 
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x : 05ms/div. 
y; 2V/div. 
TRIG. FL. -._r 
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y^lV/div 

TRIG.FL.;_r 



OV Kanal2 
OV Kanall 




KonaH Konal2 
X' C^lms/div 

y- 2V /div. 

TRIGFL.; Konall J' 



Bei (Jberprufung des 
Spelcherinholtes des 
1C 202/312 -zweika- 
noliges Messen 



llilllii 

Biann 
nman 

rannin 
lUUUlB 
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Bimma 
iiLincj 
uimiii] 








x-0,5ms/div x^S^s/div 

y : 2V/div 
TRIG.FL.: ■>_ 



OV Kcnol 2 
OV Kanal 1 



Kanal 1 Kanal 2 
X: 5/US/dtV. 

y- 5V /div. 

TRIC.a,; Kanal 1 V 





Bei Oberprufung 
der Zl-ftrollel- 
umsetzung— zwei- 
kanaiiges Messen 
BCO-Codierung so. 



ErlSuterungen PG3 , 
Bl. 3 



















